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INFORME DE ENSAYO No. CREG-2026-22

Fecha Elaboracion: 2026-07-22

LABORATORIO PARA ANALISIS DE ETANOL (LAE)

Cliente
Direccion del Cliente

: Ingenio del Cauca S.A.S — INCAUCA S.A.S
: Planta de Produccio6n via Ortigal, Miranda, Cauca
Descripcion de Muestra : Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado

Tabla 1. Resultados correspondientes al Periodo: 2026-06-29 al 2026-07-12

Fecha Métodos de ensayo
ASTM E1064-24 ASTM D6423-20a ABNT NBR 10547-16 ASTMDsS01-20 | Redistro \(/f)'”mémw Visual (*)
Especificacion (Resolucién - » -
Muestreo 0789 del 2016) Méximo 0,7 7,0a9,0 Méximo 350 Minimo 96,3 Del7a28 Ver nota [1]
Recepcion de la Incertidumbre de
Muestra medicion +0,007 +0,06 +31 +0,21 N.A N.A
Ejecucion de Andlisis | Identificacion Muestra
2026-06-30 0A6.1000969 0,142 8,1 <100 98,56 1,8 1
2026-06-30 0A6.1000970 0,142 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-06-30 0A6.1000971 0,138 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-06-30 0A6.1000972 0,147 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000973 0,129 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000974 0,130 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000975 0,126 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000976 0,127 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000977 0,134 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000978 0,135 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000979 0,134 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000980 0,136 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000981 0,135 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000982 0,134 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000983 0,137 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000984 0,142 8,3 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000985 0,137 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000986 0,137 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-01 0A6.1000987 0,138 8,3 <100 N.R 1,8 1
2026-07-02 0A6.1000988 0,145 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-02 0A6.1000989 0,134 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-02 0A6.1000990 0,135 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-03 0A6.1000991 0,143 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-03 0A6.1000992 0,138 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-03 0A6.1000993 0,141 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-03 0A6.1000994 0,135 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-03 0A6.1000995 0,138 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-03 0A6.1000996 0,135 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-04 0A6.1000997 0,138 8,1 <100 98,50 1,8 1
2026-07-04 0A6.1000998 0,136 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-04 0A6.1000999 0,124 7,9 <100 N.R 1,8 1
2026-07-04 0A6.1001000 0,120 8,0 <100 N.R 1,8 1
2026-07-04 0A6.1001001 0,120 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-04 0A6.1001002 0,120 8,0 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001003 0,125 8,4 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001004 0,113 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001005 0,114 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001006 0,104 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001007 0,119 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001008 0,132 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001009 0,123 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001010 0,121 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001011 0,132 8,3 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001012 0,122 8,4 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001013 0,123 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-06 0A6.1001014 0,120 8,3 <100 N.R 1,8 1
2026-07-07 0A6.1001015 0,119 8,1 <100 98,62 1,8 1
2026-07-07 0A6.1001016 0,111 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-07 0A6.1001017 0,114 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-07 0A6.1001018 0,113 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-07 0A6.1001019 0,112 8,4 <100 N.R 1,8 1
2026-07-08 0A6.1001020 0,149 8,4 <100 N.R 1,8 1
2026-07-08 0A6.1001021 0,156 8,3 <100 N.R 1,8 1
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Fecha Elaboracion: 2026-07-22

LABORATORIO PARA ANALISIS DE ETANOL (LAE)

Cliente : Ingenio del Cauca S.A.S —INCAUCA S.A.S
Direccion del Cliente : Planta de Produccio6n via Ortigal, Miranda, Cauca
Descripcion de Muestra : Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado

Fecha Métodos de ensayo
ASTM E1064-24 ASTM D6423-20a ABNT NBR 10547-16 ASTMDsS01-20 | Redistro \(/f)'”mémco Visual (*)
Especificacion (Resolucién - » -
Muestreo 0789 del 2016) Méximo 0,7 7,0a9,0 Méximo 350 Minimo 96,3 Del7a28 Ver nota [1]
Recepcion de la Incertidumbre de
Muestra medicion +0,007 +0,06 +31 +0,21 N.A N.A
Ejecucion de Andlisis | Identificacion Muestra
2026-07-08 0A6.1001022 0,164 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-08 0A6.1001023 0,172 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-08 0A6.1001024 0,191 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-08 0A6.1001025 0,167 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-08 0A6.1001026 0,165 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-09 0A6.1001027 0,208 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-09 0A6.1001028 0,226 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-09 0A6.1001029 0,233 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-09 0A6.1001030 0,238 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-09 0A6.1001031 0,233 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-10 0A6.1001032 0,231 8,5 <100 98,47 1,8 1
2026-07-10 0A6.1001033 0,237 8,4 <100 N.R 1,8 1
2026-07-10 0A6.1001034 0,217 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-10 0A6.1001035 0,216 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-10 0A6.1001036 0,218 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001037 0,201 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001038 0,209 8,4 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001039 0,205 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001040 0,198 8,5 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001041 0,195 8,3 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001042 0,202 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001043 0,205 8,3 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001044 0,202 8,2 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001045 0,206 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001046 0,201 8,1 <100 N.R 1,8 1
2026-07-11 0A6.1001047 0,190 8,1 <100 N.R 1,8 1
NOTAS

(*) Métodos que no se encuentran acreditados por ONAC.
[1] Visiblemente libre de contaminantes suspendidos o precipitados (claro y brillante).
[2] Calculado a partir del registro de volumen de los medidores de flujo tipo Coriolis del alcohol y gasolina.

[3] Pardmetro evaluado conforme al Articulo 5°, literal "a", numeral 4, de la Resolucién 181069 de 2005 (Son evaluados al 5% de los carrotanques despachados) del Ministerio de Minas y Energia.

Las unidades de g/100g son equivalentes a %m/m y las de mL/100mL son equivalentes a %v/v.

Los ensayos: Contenido de Agua, determinacién de pHe, Conductividad Eléctrica a 25°Cy contenido de Etanol son realizados en el Laboratorio para anélisis de etanol de INCAUCA S.A.Sy son parte del
Los anlisis son realizados bajo condiciones controladas de Temperatura entre 18 °C y 26°C y Humedad Relativa entre 30% y 80%.

La estimacion de la Incertidumbre se realiza con k = 2 y un nivel de confianza aproximadamente de 95 %.

La coma (,) se utiliza como separador decimal.

El muestreo no hace parte de las actividades del Laboratorio que se encuentran en el alcance de la Acreditacion.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso, por escrito, del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren exclusivamente a la muestra objeto de analisis y aplican a la muestra cémo se recibid.

Abreviaturas: (CG) Cromatografia de gases - (N.R) No Reporta - (N.A) No Aplica.

Descargo de responsabilidad:

La siguiente informacién suministrada en el presente informe fueron proporcionados por el cliente y pueden afectar los resultados finales que se comunican, por lo que es responsabilidad del cliente esta
informacion:

~ Descripcién de la muestra: Etanol anhidro combustible desnaturalizado.

~ Fecha de Muestreo.

~ Los resultados de contenido de desnaturalizante

El presente informe es emitido para cumplir con la Resolucién 126 de 2017 de la Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG) en el Articulo 13, numeral 11.

Los pardmetros de calidad reportados en la Tabla 2: contenido de gomas en los combustibles por evaporacion jet (ASTM D381), Acidez total (ASTM D 1613), Hierro (ABNT NBR 11331), Contenido de
Las versiones de las normas internacionales de los métodos de ensayo realizados en Laboratorio Externo se encuentran reportadas en los alcances de acreditacion de dichos laboratorios.
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Fecha Elaboracion: 2026-07-22

LABORATORIO PARA ANALISIS DE ETANOL (LAE)

Cliente : Ingenio del Cauca S.A.S —INCAUCA S.A.S
Direccién del Cliente : Planta de Produccion via Ortigal, Miranda, Cauca
Descripcion de Muestra : Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado

Tabla 2. Resultados de Analisis reportados por Laboratorio Externo

Fecha Métodos de ensayo
ASTM D381-22 ASTM D1613-17(2023) ABNT NBR 11331-07 | ABNT NBR 11331-07 ASTM D 7319-22
Ejecucion de Andlisis gzl (Resellien Maximo 5,0 Maximo 0,007 Maximo 3 Maximo 0,1 Maximo 10
] 0789 del 2016) ! ! '
2026-03-26 Incertidumbre de medicién
0,3 0,0001 N.R N.R N.R
Identificacion Muestra
1.004.583 /1.004.588 / 1.004.584 / 1.004.589/ 1.004.587
<

1.004.590 / 1.004.596 / 1.004.598 / 1.004.597 /1.004.600 05 0,0023 <0.03 <0.03 10

Autorizado por:

(%
BRSBTS N v e
%

Gigliola Garcia Cafias
Lider Laboratorio Etanol

Planta de produccion: Via Ortigal, Miranda, Cauca-Colombia. PBX (57) 6024183000 Extension: 23752 - 23754
E-mail: gigarcia@incauca.com, wmina@incauca.com
Fin del informe
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